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摘#要!为了满足现代工业非接触&高精度以及快速对微型物体进行平面度测量的需求#本文采用 F<激光测量方法研制了基
于机器视觉的 F<激光平面度测量系统’ 首先研究 F<激光轮廓仪的扫描测量原理及平面度测量原理#然后对激光线图像进行
预处理#确保后期测量的准确性#其次对几何特征进行定位和坐标转换#再进行数据处理#获取物体测量部位的三维测量值’ 本
系统为微型物体几何尺寸的三维非接触&高精度&多尺寸测量提供了测量装置系统和相应的测量手段’ 最后实物测量实验验证
文中测量方法的准确性&快速性和有效性#测量精度可达 %9" "7’
关键词! F<激光%高精密测量%图像预处理%机器视觉%特征定位
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:;引;;言

随着电子工业的飞跃发展#电子行业竞争愈加激烈#
加速了产品的更新换代#制造精度要求日益提升#快速精
确获取微型电子产品的外观和尺寸数据成为目前测量领
域重要的研究内容之一(") ’ 现代制造业中亟待解决的难
题是如何准确&快速地获取微型产品三维表面数据#尤其
是不规则形状的尺寸或曲面等三维测量($) ’ 本文从

g3\D&转换接头的针脚平面度测量出发#当针脚平面度
误差超过限定范围将造成短路或开路故障#影响工件功
能#而在急需大量订单的情况下#生产厂商必须研发出具
有智能视觉检测系统的生产线#解决手工线效率低&出错
率高以及光学影像测量仪"-S5(401Q0Q()QS/-I.45+# =PX$
速度慢#不适用于大规模生产等问题’ 近年来#随着光纤
激光器技术的不断发展#由于 F<激光扫描(F)是以获取
被测物体轮廓数据为目的的一种成像技术#与一般 &&<
成像相比#三维激光扫描获取的图像纹理丰富&分辨率
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高&具有更好的深度和范围信息#能更好地满足微小产品
的视觉检测需求#故在工业应用和基础科学研究中被广
泛使用#对微小产品平面度测量技术的研究就显得尤为
重要#成为近年来机器视觉研究领域中的热点(!) ’

早期的测量工具和仪器大多数以接触产品表面为
主#其中三坐标测量机(@)作为典型的接触式三维重建
测量工具#是目前工业生产中最常用的三维测量设备#
由于它受多自由度转轴和复杂连杆的影响#因此测量
精度往往受到限制’ 以电容式&电感式测微仪和光栅
尺位移传感器为主要代表的测量仪利用机械传感技术
和模拟电路技术通过探针来获取产品表面数据#因该
类测量方法通常被用于测量待测产品中特定采样点的
高度#容易导致测量低效率’ 概括地说#接触式测量存
在如下缺点!"$受被测物形体影响#测量范围有限%
$$探头接触待测物#容易损害被测物表面或功能%F$测
量速度慢#效率低’

随着我国机器视觉技术的不断发展#此技术已经开
始应用于电子工业生产之中’ 目前国内外较为常用的方
法有全息干涉法(?) &双目视觉法(J) &光谱共焦技术(E)等’
全息干涉法使用全息照相术#将沿同一光路获取产品形
变前和形变后的两个光波波阵面间的相互干涉显示出
来#通过干涉条纹图来得到物体的轮廓信息#有较高的检
测灵敏度和精度#缺点是数据处理复杂#容易导致效率
低#另外底片的精确复位比较困难#不能测量振动相位’
双目视觉法模拟人类视觉原理来获取物体的三维数据#
系统结构简单&成本低#但相机基线限制了测量范围#计
算复杂度高#测量精度不够高’ 光谱共焦技术通过测量
反射光的波长得到被测物体到透镜的精确距离#光路非
常紧凑和集中#使其非常适合测量钻孔结构#测量精度
高#可达纳米级#因此只能做到点测量&小量程#很难做到
多尺寸&大量程&同步同时以及批量测量(>) ’

针对目前测量方法精度低&量程小&速度慢等问题#
本文利用激光线宽细&反应速度快&精度高的优点#结合
改进的 3-Z*1算子边缘特征提取与图像预处理等方法#研
制了基于 F<激光的视觉平面度测量系统#通过视觉测量
技术获取产品的实际值#实现高速度&高精度&非接触&多
尺寸的微型产品三维精密测量’

<;测量系统设计

如图 "所示#视觉测量系统包括 F 个主要模块!基于
激光的视觉传感器模块#图像处理模块和多个轴运动控
制模块’ 视觉传感器安装在多轴线性定位系统的垂直
轴#工作台沿b方向移动"扫描方向$使视觉传感器扫描
整个工件表面’ 整个 F<轮廓高度信息由图像处理模块
重建如下’

图 "#系统结构
K(Q;"#3T+5*7+5/.45./*I(0Q/07

机器视觉系统包括相机&镜头&光源&传感器&图像采
集卡&X&平台&视觉处理软件和控制单元’ 首先工业相
机的光学单元对被测物进行摄像#将光信号转变为电信
号#再经过图像采集卡转化为数字信号#以供 X&端的数
字图像系统进行处理#最后发出运算结果给控制单元来
控制机器的动作’ 本研究中#作为一个标准而灵活的现
成开发平台#8(+(-)S/-用于开发图像处理模块#8(+.01
35.I(-用于开发多轴运动控制模块以及用户界面’ 采用
火线 "F>!适配器捕捉帧#:6! 轴运动控制器 X&6DE%$?
用于控制三者伺服电机’

B;基于激光的视觉传感器的设计

F<激光轮廓仪采用三角测量原理("%)如图 $ 所示#
由扫描仪中半导体激光器经聚光透镜将一条激光光束
照射在被测工件表面#形成一个光斑#把工件轮廓照
亮#而在与激光器成某角度的另一端用相机采集轮廓
线#被测工件随着机械上下位置移动#通过相机连续拍
照采集#获得一系列轮廓线图像’ 为了直观地对图像
进行处理#相机必须带有彩色摄像功能#使不同高度以
不同颜色表示#利用颜色匹配技术根据运行时图像的
颜色与参考颜色之间的距离#生成匹配分数("") ’ 该方
法用式""$描述’

=&’&5+,/62-$*A/S56"#a,"51-6,R*m$&’&5,B

5*(*5*-$*m$&’&5,$
$$ ""$

式中!a,表示第,成分颜色的权重’ 颜色距离如图 F 所
示#彩色原理图如图 !所示#其中!

=,A2DCP\C$8 "$$
式中!2#P#$2 %#为 F种原色的权值或者比例%D#\#8为
三原色#%’D#\#8’ $@@’

图 @所示为激光轮廓仪采集后的彩色立体图形’ 根
据P\AN""FFJb$%%!("$)对平面度的定义#本文将两侧的
黄色区域设为参考平面 e#分别测量中间 ! 个针脚顶部
黄色区域平面e" 与参考平面的平面度’
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图 $#激光三角法测量原理
K(Q;$#]0+*/5/(0)Q.105(-) 7*0+./*7*)5S/()4(S1*

图 F#参考颜色匹配
K(Q;F#<(0Q/07-2/*2*/*)4*4-1-/7054’()Q

图 !#彩色原理图
K(Q;!#&-1-/+4’*705(4

图 @#工件g3\D&立体图
K(Q;@#i-/CS(*4*g3\D&S*/+S*45(H*

与检验物体平面度以及垂直度的水平仪不同的是#
激光轮廓仪测量的每一组数据为相应测量点的坐标值#
要想计算出理论的基准平面就必须对测量点数据进行拟
合’ 假设参考平面e的平面方程为!

)[C*7CEMB" A% "F$
式中! ")#*#E$ 为平面的法向量’ 将测得的坐标点
"[,#7,#M,$ 根据最小二乘算法#代入标准平面方程#可获
得如式"!$ 所示的残差方程!

/A*;8 BU "!$

式中!*A

[" 7" M"
[$ 7$ M$
. . .
[, 7, M,













#UA
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"
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"













’

最小二乘法要求!/N!/A7()#由于测量点的权重相
同#因此取!为单位矩阵#可得!

8wA"*N!*$ B"*N!5 "@$
即 "2#P#$$NA;8’ 求得最佳拟合平面方程’ 根据得

到的平面方程#可计算出各个测量点到平面的距离’

+,A
2[,CP7,C$M,B"

2$ CP$ C$槡 $
"?$

平面度即为 +70aB+7()’

C;图像预处理及视觉检测算法

CA<;图像预处理
"$像素地图化
像素地图化是将输入图像的像素值"如来自 <3 系

列传 感 器 670Q*"?G0)Q*图 像 $ 映 射 到 输 出 图 像
"670Q*EP/*T$的最简单方法’ 相机获取输入图像后#像
素地图化根据直方图数据自动生成映射#以增强图像的
视觉特征’ 将 "?位图像缩小为 E位图像#同时选择性地
保留特定范围的像素值’ 自大多数通过选择性地扩展感
兴趣特征的像素值范围#增加具有低对比度的图像特征
的可见性#增强l射线和热图像中缺陷的可视化’ 创建
复合像素映射函数#将不同的线性映射应用于不同的输
入像素值范围#从 F<剖面摄像机"如 <3 系列位移传感
器$中选择性地过滤特定高度范围’

像素地图化的工作原理是根据输入图像的直方图数
据创建两个参考点"或一系列参考点$’ 如表 "和图 ?所
示#第 "个点标识为"6)S.5"# =.5S.5"$#第 $ 个点标识为
"6)S.5$# =.5S.5$$’ =.5S.5""也称为第 "个映射值$可用
于默认映射不可见像素#本文添加X-()5% WX-()5F#以反
映输入图像到全范围输出图像的全范围映射#而对于
670Q*"?G0)Q不可见像素值可以自动映射到=.5S.5"’

如图 J所示#每个参考点定义单个输入像素值到单
个输出像素值的映射#像素地图化在每对参考点之间创
建像素值的线性映射#线性映射的结果集形成映射函数’
小于最低参考点的所有输入像素值被映射到由参考点定
义的输出值’ 所有大于最高参考点的输入像素值都映射
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## 表 <;映射参考点数据
E$7*"<;E’"($/$ +0%"0"%".&",+1./#-$,

点 相对输入 相对输出 绝对输入 绝对输出
% % % % %
" %9F@@ >J$ % $F F$> %
$ %9FJF FFJ " $! !?J $@?
F " " ?@ @F? $@?

图 ?#映射参考点的创建图
K(Q;?#&/*05()Q070S -2/*2*/*)4*S-()5+

到参考点定义的输出值’ 如果指定单个映射点#则所有
输入像素值都映射到单个输出像素值’ 如果未定义映射
点#则使用单个线性映射来映射像素’ 图 E 所示显示了
如何使用参考点来定义映射函数’

图 J#参考点及其图像位置
K(Q;J#G*2*/*)4*S-()50)I (5+(70Q*S-+(5(-)

图 E#参考点和相应的映射
K(Q;E#G*2*/*)4*S-()50)I 4-//*+S-)I()Q70SS()Q

将像素值从 "?位图像简单线性映射到 E位图像意味
着 E位输出图像中的每个像素值对应于 "?位输入图像中
的 $@?个像素值’ 输入图像中的像素值 %W$@@ 在输出图
像中被分配像素值 %#像素值 $@?W@""被分配给 "#以此类
推’ 参考点以及效果图分别如表 $&图 >和 "%所示’

表 B;映射参考点数据
E$7*"B;E’"($/$ +0%"0"%".&",+1./#-$,

点 相对输入 相对输出 绝对输入 绝对输出

% % % % %

" %9F@F EE$ % $F ">$ %

$ %9FJ$ E>! " $! !FE $@?

F " " ?@ @F? $@?

图 >#像素地图化预处理参考点及图像位置
K(Q;>#G*2*/*)4*S-()50)I (70Q*S-+(5(-) -2S(a*1

70S S/*S/-4*++()Q

图 "%#像素地图化效果
K(Q;"%#X(a*170S /*)I*/()Q

##$$直方图均衡化
直方图是像素值的一维函数#其表示图像中像素值

的分布’ 直方图均衡化的原理如下!定义 5表示输入图
像灰度#/表示输出图像灰度#其范围分别是!% ’ 5’ "#
%’/’ "#变换关系为/A."5$#其中5在区间内单调递
增#且 %’."5$’ "#则5A.B""/$"%’/’ "$#如果输入
图像灰阶的概率密度函数I5"5$ 和映射函数."5$ 已知#
且.B""/$ 是单调递增函数#结合概率论理论知识#则变
换后的图像灰度级的概率密度函数 I/"/$ 如式 "J$
所示’

I/"/$AI5"5$
+5
+/ 5A.B""/$

"J$
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当输入图像为连续图像时#经过直方图均衡化后#
I/"/$A"#对两边积分得到式"E$’

/A."5$A(
5

%
I5"5$I5 "E$

直方图均衡化效果如图 ""所示’

图 ""#直方图均衡化效果图
K(Q;""#O(+5-Q/07*U.01(Y05(-) *22*45I(0Q/07

CAB;视觉检测算法

为了矫正镜头畸变以及精确地得到世界坐标系中目
标物体米制单位的坐标#首先要标定相机的外方位参数
和内方位参数’ 其中外方位参数确定摄像机坐标系与世
界坐标系之间的相对位置关系#如式">$所示’ 内方位
参数确定了相机从三维空间到二维图像的投影关系#如
式">$W""F$所示’

!QA2!?A% ">$

%+1
‘ A[$B64[ ""%$

%+4
‘ A7$B647 """$

%(AM$B64M ""$$

5
$( ) A

6

1‘

/[
C$[











""F$

式中!!a表示世界坐标系中坐标"[a#7a#Ma$
N%!$为摄像

机坐标系中坐标"[$#7$#M$$
N%%A"[6#76#M6$

N是一个平移
向量%2AD"&#’6#.$

N是一个旋转矩阵%%为比例系数%

+ A"Z(" CK":1$ C;4$$)#其中参数K表示径向畸变量级#
":1#;4$ 为成像平面坐标系"1#4$ 镜头畸变产生的坐标%
"5#$$为图像坐标系坐标%"4[#47#4M$

N为线性扫描摄像机
的运动状态%6表示线性扫描时间%/[为图像传感器水平
方向上相邻两像素之间的距离’

视觉检测算法流程如图 "$所示#当采集卡采集到图
像后#计算机先对图像进行预处理#处理完成后使用预设
的图像模板进行模板匹配#精确快速检测到被测目标#同
时输出被测物的大致坐标’ 如果模板与待匹配图像无法
完成匹配或者匹配系数小于某一阈值#判定这幅图像中
的工件为不合格产品#如果匹配成功#则进行下一步的精
确边缘定位和平面度测量’

图 "$#视觉检测算法流程
K(Q;"$#K1-V4’0/5-2H(+.01()+S*45(-) 01Q-/(5’7

##"$图像匹配
图像匹配是图像处理中不可或缺的基础技术之一#

通过图像匹配技术能够快速寻找被测物体的大致位置#
并输出其位置坐标#因此图像匹配技术对后期检测算法
的实现有着举足轻重的意义’

当使用图像匹配时#机器视觉系统会在从获取的每
幅图像中搜索事先建立的参考模板#同时计算出模板与
待匹配图像之间的相似程度#即匹配系数’ 其本质是在
基元相似性的状况下的最佳搜索问题#基于灰度的模板
匹配算法简单#无需对匹配对象进行分割和特征提取#使
用数学模型对匹配进行误差估计&相似程度判定’ 假定
目标物的位姿用一个平移描述#指定一幅图像 6"5#$$ 及
相应的感兴趣区域"/*Q(-) -2()5*/*+5#G=6$ V为匹配模
板#可以沿图像中所有点移动模板并在每个位置计算相
似度/’ 模板中各点的灰度值用 6"1#4$ 表示#待匹配图

像中相应位置的灰度值用("5C1#$C4$ 表示#则可得到
式""!$’
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/"5#$$A/06"1"4$#("5C1#$C4$%"1#4$ "V1
""!$

绝对误差异总和算法"+.7-20Z+-1.5*I(22*/*)D4*+#
3L<$如式""@$所示#在光照稳定的情况下#匹配效果很好’

#?@"5#$$A
"
- #"1#4$"V(6"1#4$ B("5C1#$C4$)

""@$
其中 -为感兴趣区域中点的数量#即 - A V #这种

相似度的计算效率非常高#如果模板与图像相同时#相似
度为 %#否则大于 %’

在机器视觉应用中#图像中工件的特定G=6("F)是研
究重点’ 然而#在工业生产实践中#由于机械装置等外部
原因的影响#被测物在生产线上会发生不可避免的抖动#
导致目标物不能出现在图像中的理论位置’ 所以每次相
机采集到的图片#图像中的物体位置会或多或少发生偏
移’ 对于精密测量系统而言#若能够直接定位图像中的
特定区域#那么即使目标物发生相对偏移或旋转时#机器
视觉仍能快速&准确地处理目标物的G=6’ 为此#本文定
义一个相对于模板图像中目标物的参考坐标系统#只要
图像中的目标物发生偏移&旋转等情况后#仍处于检测区
域#在进行一系列图像处理期间#坐标系会相应的随着被
测物一起移动#从而检测区域也会准确定位到正确位置#
匹配成功就会显示坐标系’

根据实验要求#本文创建如图 "F所示的模板和待匹
配图像#匹配结果如图 "F"4$所示’

图 "F#图像匹配
K(Q;"F#670Q*7054’()Q

##$$改进 3-Z*1算子的边缘特征提取
图像测量是通过处理被测物体图像中的边缘而获得

物体的几何参数的过程’ 因此#图像边缘提取方法是检
测的基础和关键之一’ 在进行 g3\D&平面度检测之前#
首先对工件图像边缘区域进行精确定位#这里先通过图
像匹配输出的坐标系进行粗定位#然后再根据工件边缘
特征来进行精确定位’

检测边缘的算法包括_(/+4’ 算子&高斯D拉普拉斯算
子和X/*V(55算子等#而本文将采用 3-Z*1算子#它利用像
素邻域的梯度幅值来计算图像中每一点的梯度#同时求
出梯度方向以及该方向的变化速率("!) ’ 给定像素的边
缘幅度和边缘角度取决于 E个周围像素的灰度值’ 图 "!
所示显示了一个像素M#它有 E个邻居!

图 "!#像素M邻域
K(Q;"!#<(0Q/07-2S(a*1M)*(Q’Z-/’--I

3-Z*1算子计算[轴和7轴 上像素 M的边缘幅度如
式""?$所示’

)20-,61+*[A""=B?$ C($"FB@$) C"_B\$$Z!

)20-,61+*7A""\B?$ C$"]B8$) C"_B=$$Z!
""?$

式""?$用于测量单个的边缘幅度#而 3-Z*1MIQ*
算子使式""J$毕达哥拉斯定理计算像素的整体边缘
幅度!

)20-,61+**+0*A )20-,61+*[
$ C)20-,61+*7槡

$ ""J$
此外#3-Z*算子计算边缘幅度角度如式""E$’

?-0’**+0*A0/450)
)20-,61+*7
)20-,61+*[

""E$

边缘幅度图像是基于输入图像中的像素的边缘幅度
的输出图像’ 与所有灰度图像一样#其中的像素具有 %W
$@@范围内的灰度值’ 然而#产生边缘幅度分数的上述
公式可以产生大于 $@@的值#最大值为 $E?’ 如果像素无
法存储大于 $@@的灰度值#则 3-Z*1算子可能会丢失具有
强边缘的输入图像的边缘信息#为此可用以下方法进行
弥补’

""$设置适当的缩放因子
为了保留准确的边缘信息#本文引入幅度缩放因子’

在将每个边缘幅度像素的灰度值添加到边缘幅度图像之
前#必须将该灰度值乘以该缩放因子’ 为了精确反映边
缘幅度图像中的所有边缘#为高对比度输入图像指定设
置较低的缩放系数#本文使用 %9E>的缩放系数确保没有
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像素值超过 $@@的灰度级’
"$$基于全像素峰值检测方法的 3-Z*1算子
边缘幅度图像中的边缘可以跨越多个像素#具体取

决于使用的相机类型或生产环境中的照明等因素’ 使用
全像素峰值检测方法("@) #3-Z*1算子可以生成具有更精
确边缘信息的边缘幅度图像’ 如果像素具有比在图像内
位于相同方向的两个相邻像素更大的幅度值#则全像素
峰值检测方法将像素视为真边缘#并且将任何非边缘像
素设置为 %’

此外#3-Z*1算子可提供对峰值检测阈值的额外控制’
在生成最终幅度图像时#该算子将删除灰度值低于阈值的
任何像素’ 根据实际情况可将阈值设为 % 以防止算子移
除任何像素#或者当知道图像中感兴趣的边缘具有高灰度
值时#可以将其设置为更高的值’ 该方法增强了边缘幅度
图像#使得真实边缘可以与误导性边缘像素隔离’

"F$设置边缘滞后阈值
全像素峰值检测方法可以有效地改变边缘幅度图

像#使得它们提供更精确的边缘信息#但是它不能消除表
示原始图像中的视频噪声#光反射或其他缺陷的像素’
由于任何图像中感兴趣的边缘通常由相邻像素的集合表
示#所以使用边缘滞后阈值处理来消除非边缘像素’ 边
缘滞后阈值创建一个图像#其中所有像素都具有边缘值
或非边缘值#因此使用该过程的第一步是选择要表示边
缘的灰度值以及要表示其他所有灰度值的值’ 第二步设
计低阈值和高阈值来分析边缘幅度图像中的每个像素!
边缘幅度大于或等于高阈值的所有像素将设置为指定的
边缘值#而边缘幅度低于低阈值的所有像素将设置为指
定的非边缘值’ 增加低阈值可以非常有效地消除非边缘
像素#而将高阈值设置为大值将消除来自边缘幅度图像
的除最强幅度值之外的所有幅度值’

图 "@所示为系统工件 ! 个引脚中的一个引脚特征
区域定位效果图’ 其中图 "@ "0$ 和 "4$ 分别表示
图 "@"Z$和"I$检测结果对应的检测区域#图 "@"*$为整
个工件特征提取结果’

D;平面选取与实验分析

第 F节已经通过一系列图像算法检测到图像的特征
区域#在使用开发设计平台进行实验前#特征区域中特征
点的确定以及参考平面的选取关系到检测精度问题#因
此显得尤为重要’ 本节首先将确定由特征区域内的特征
点构成的特征平面#再确定参考平面#与此同时获取特征
平面点数据与参考平面法向量的数据#最后通过实验测
试并分析系统的可行性与准确性’

在确定特征边缘后#按照商家的要求#选取特征区域
内的点为特征点#选取平面如图 "? 所示’ 获取平面部

####

图 "@#改进 3-Z*1算子的边缘特征提取
K(Q;"@#67S/-H*I *IQ*2*05./**a5/045(-) -23-Z*1-S*/05-/+

图 "?#特征区域内的特征点
K(Q;"?#K*05./*S-()5+() 5’*2*05./*0/*0
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分特征点的数据如表 F所示’

表 C;特征点部分数据
E$7*"C;F’$%$&/"%1#/1&,+1./#+0,$%/($/$ "--#

X b W

b@9>EJ J> b@9$$F @F b%9"$% ">

b?9$"> "? b@9FJ$ F@ b"9!?$ ?"

b?9"?! %> bJ9!$! $$ b"9!E$ F%

b?9"?E E> bJ9!?F %> b"9!?? "?

b?9>"E $> b?9"%" %? b"9$E" !F

b?9J>" "E b@9$>" J@ b"9$F! $"

##在物理 F<空间中#可以通过平面的法向量的方式描
述平面#基于平面上的 F 个点"在右手坐标系中$计算由
F<对象的表面定义的平面的法线#如图 "J所示’

图 "J#法向量示意图
K(Q;"J#34’*705(4I(0Q/07-25’*)-/701H*45-/

通过归一化U向量来计算平面的法线’ U向量计算
为由平面上的 F个点定义的两个向量的叉积’

9A)L* "">$
本文按照要求选取如图 "E所示的平面为参考平面#

进行三维距离图像平面估计#得到平面的法向量为!
"%9%%J ?>$ %!#%9%"F !%F F#%9>>> EE"$’

图 "E#参考平面
K(Q;"E#G*2*/*)4*S10)*

根据以上结果#结合第 " 节对测量原理与视觉传感
器的分析#获得如图 "> 所示的结果#! 个针脚的平面度
分别为b%9%"" $#b%9%"" "#%9%%$ %%#b%9%"$ > 77满足
客户要求#所以该产品为良品’

图 ">#检测结果
K(Q;">#<*5*45(-) /*+.15+

任何一台设备能否顺利交付客户使用#必须进行大
量试验#表 !所示为在线视觉检测系统连续 %9@ ’ 检测
的数据统计#其中=_表示良品#:P表示不良品’

表 D;检测系统数据统计
E$7*"D;R"/"&/1+.#5#/"-($/$ #/$/1#/1&#

工位 检测总数 =_数 :P数 良率A! 不良率A!

左 $ "?J $ "$E F> >E9$% "9E%

右 $ "JF $ "FF !% >E9"? "9E!

总计 ! F!% ! $?" J> >E9"E "9E$

G;结;;论

本文针对目前测量方法精度低&量程小&速度慢等问
题#利用三维激光扫描获取的图像纹理丰富&分辨率高的
优点#结合改进的 3-Z*1算子边缘特征提取与图像预处理
等方法#研制了 F<激光平面度测量系统’ 实验结果说明
该系统在 %9@ +周期内对g3\D&连接器平面度进行高精
度准确测量#测量精度达到 %9%%% " 77’ 系统检测性能&
稳定性能可以满足在线生产的需求#节约了大量的人力
资本’ 同时该系统对以后高精度&高速度&高要求的机器
视觉在线检测系统的研发具有很高的参考价值’
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MD70(1! I2nC7(+4’()0;4-7
#R2$.>".I /*4*(H*I ’(+̂ 93490)I X’9<9

I*Q/**Z-5’ 2/-7 O.)0) g)(H*/+(5T () $%%$ 0)I $%%J#
/*+S*45(H*1T;O*(+4.//*)51T0+*)(-/*)Q()**/05P.0)QI-)Q
,(07()Q6)5*11(Q*)5N*4’)-1-QT&-;# ]5I;# O(+70() /*+*0/4’
()5*/*+5+()41.I*704’()*H(+(-) 5*4’)-1-QT0SS1(405(-);


